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Intrekkingslijst 02/03/2018 

Voor niet-conformiteit 
Andere producten : medisch hulpmiddel 
Op aanvraag van de firma 

Naam van het product 
Galenische 

vorm 
Vergunninghouder Lotnummer(s) Reden 

 
Spiraal MI-DIU-LOAD 375 Cu + Ag  
CNK 3577 392 

 
Intra-uterien 

spiraal 

 
Eurogine SL 

 
0417 

 
Mogelijke breuk in de 

horizontale armen 
tijdens de 

verwijdering.  
 
 

 
Spiraal MI-DIU-SERT 380 Cu + Ag  
CNK 3577 400 

 
Intra-uterien 

spiraal 

 
Eurogine SL 

 
0417 

 
Spiraal MI-DIU-SERT 380  Mini Cu + Ag 
CNK 3577 418 

 
Intra-uterien 

spiraal 

 
Eurogine SL 

 
0417 

 
Gelieve uw producten zo spoedig mogelijk terug te sturen naar DGO.   
Na 15 april 2018 worden ze niet meer gecrediteerd.  

 

https://sso.apb.be/MoreInformation/recall?Culture=nl-BE

